


In einer sterilen Umgebung ö� net die 
unsterile Assistenz die Blisterverpackung, 
und entweder die OP-Schwester oder der 
Chirurg entfernen die Avansee Preload1P 
aus der Verpackung.

1   Einbringen des OVD (Viskoelastikum)

Bringen Sie das Viskoelastikum nur durch 
die markierte Ö� nung bis zu der gestrichelten 
Linie ein, wie dargestellt, sodass die 
Injektorspitze gefüllt und die gesamte 
Linsenoptik bedeckt ist. Injizieren Sie 
mindestens 0,17 ml des Viskoelastikums 
unter Verwendung einer Nadel mit 25 
Gauge oder größer.

Das Viskoelastikum sollte vertikal durch 
die Ö� nung eingebracht warden, bis die 
Nadelspitze den Ober� ächenboden berührt.

1  Einsetzen

Führen Sie die Injektorspitze ein, 
bis die Abschrägung (sich ö� nender 
Teil der Injektor- spitze) vollständig 
in die Vorderkammer eintritt.

2  Entfernen

Halten Sie die Ö� nung (Kowa 
Marke) nach oben, drücken Sie die 
Schubstange gleichmäßig langsam 
nach vorne und geben Sie die IOL in 
den Kapselsack frei. Drücken Sie die 
Schubstange, bis die hintere Haptik 
vollständig freigegeben ist.

3  Beenden

Prüfen Sie die Linsenposition und 
entfernen Sie die Injektorspitze aus 
dem Auge.

Die hintere Haptik MUSS vor dem 
Entfernen der Injektorspitze in das 
Auge freigegeben werden.

2   Entfernen der Linsenhalterung

Stützen Sie das Injektorgehäuse, entfernen 
Sie die Linsenhalterung langsam, indem 
sie sie gerade halten, ohne sie von dem 
Injektorgehäuse wegzudrehen.

3   Positionieren der Linse für die Implantation

Drücken Sie die Schubstange gleichmäßig 
und schieben Sie die IOL nach vorne, bis 
die IOL Optik gerollt ist und die Ränder sich 
sicher berühren. Nach dem Vorschieben der 
Schub- stange setzen Sie die IOL innerhalb 
von 20 Sekunden in das Auge ein.

Die Linse lässt sich am Besten langsam 
innerhalb von 2 Sekunden und in einem 
einzigen Arbeitsgang positionieren.  

Wenn das Drücken der Schubstange bis zur 
sicheren Berührung der Linsenränder nicht 
gelingt, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit 
einer nicht erfolgreichen Linseninjektion.

Um beste Ergebnisse zu erreichen, 
sollten alle 3 Schritte fortlaufend und 
ohne Unterbrechung erfolgen.

Vorbereitung Implantation
Avansee Preload1P wird für das Einsetzen 

in 3 einfachen Schritten vorbereitet: 
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